Cortr|ned

Polski

Instrukcja obstugi
Worek Larena do zbiérki moczu na noge
(1500 ml)

Przed uzyciem

1. Umylanastepnie wysusz rece.

2. Wyjmij z opakowania worek Larena do
zbiérki moczu nanoge

3. Upewnijsie, ze zawdr suwakowy (T-tap)
znajduje sie w pozycji zamkniete]
(rysunek 7).

Regulacja dfugosci przewodu wiotowego

Worki Larena do zbiérki moczu na
noge posiadaja przewsd wiotowy

(dren) z mozliwoscia jego skrécenia do
indywidualnie dopasowanych potrzeb.

W celu skrécenia przewodu wiotowego do
pozadanej przez siebie dfugosci, wykonaj
nastepujace kroki:

1. Prayt6z worek wwybranym przez siebie
docelowym miejscu na udzie lub fydce,

2. Zmierz odpowiadajaca Twoim
potrzebom dtugoéc przewodu
wlotowego.

3. Przy pomocy nozyczek, utnij przewiod
wlotowy wwybranym miejscu,
skracajac go do pozadanej dtugosci
(rysunek 1),

4. Zalé? dodatkowa stozkowa koncowke
do przewodu wlotowegow miejscu
jego skrécenia (rysunek 2). Dodatkowa
stozkowa koricowka dotaczana jest do
kazdego opakowania z workiem Larena
do zbiérki moczu na noge.

Podtaczenie

1. Zdejmij naktadke ochronna
ze stozkowego zlacza wlotowego,

2. WOz stozkowa koricowke przewodu
wlotowego do wylotu cewnika
urologicznego (rysunki 3a i 3b).

3. Upewnijsie, ze przewdd wiotowy jest
Usytuowany w taki sposob, aby nie byt
zatamany i byt catkowicie drozny
dlamoczu,

4. Worek zamocuj na udzie lub fydce
korzystajac z dedykowanych do
workéw do zbiorki moczu na noge
paskéw mocujacych Larena. W celu
zamocowania worka, przeciagnij paski

mocujace przez otwory w gornej
i dolnej czesci worka (rysunek 4),
anastepnie zapnij e przy uzyciu rzepu
naich koricu. Pamietaj, aby paski byly
umieszezone strona zawierajaca
warstwe silikonowa w kierunku ciafa
5. Worek mozesz wtrakcie nocy
zamocowac na wieszaku mocujacym
uiywajac otworow znajdujacych sie
wgorne] czesci worka {rysunek 5).

Opréznianie

1. Abyopréznié worek Larenado
2bi6rki moczu na noge, przesuf zawor
suwakowy (T-tap) w drugim kierunku
kieszeni (rysunek 6.

2. Zawartosé worka oprézni do toalety.

3. Poopréznieniu starannie zamknij
worek (rysunek 7).

Utylizacja

1. Zusyty worek wyrzué wraz
znormalnymi odpadami z gospodarstw
domowych - nie nalezy wrzucac go
dotoalety.

Ostrzezenia

1. Worek Larena do zbiérki moczu
na noge przeznaczony jest do
jednorazowego uzytku | nie powinien
by¢ ponownie wykorzystany. Ponowne
uzycie wyrobu moze skutkowat
zaistnieniem dziatarh niepozadanych,
ktre w sposob negatywny moga
wplyna¢ na jego funkcjonowanie lub
na zdrowie pacjenta.

2. Przechowywac w miefscu suchym
w temperaturze pokojowe]. Chronic¢
przed bezposrednim dziataniem
promien stonecznych

3. Unikat naciskaniaw przypadku
wypetnionego worka.
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