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Instrukcja obstugi
Worek Larena do nocnej zbiérki moczu
(2000 mi)

Przed uzyciem

1. Umyj,a nastepnie wysusz rece.

2. Wyjmijz opakowania worek Larena do
nocnej zbiorki moczu.

3. Upewnijsie, Ze zawdr suwakowy (T-tap)
znajduje sie w pozycji zamkniete]
(rysunek 6).

4. Zdejmij nakfadke ochronna ze
stozkowego zlacza wlotowego.

Podtaczenie

1. Wiz stozkowa korcowke przewodu
wlotowego do wylotu cewnika
urologicznego lub worka do zbiérki
moczu przymocowanego do nogi
(rysunek 1a, 1bi 10).

2. Upewnijsi, ze przewdd wiotowy jest
usytuowany w taki sposob, aby nie byt
zalamany i byt catkowicie drozny dlamoczu.

»w

Worek zamocuj na wieszaku
mocujacym uzywajac otworéw
znajdujacych sie w gérnej czesci
worka (rysunek 2). Worek musi wisie¢
ponizej poziomu pecherza moczowego
pacjenta.

Aby umozliwic odprowadzanie moczu
zworka na noge do worka Larena do
nocnej zbiérki moczu, upewnij sie, ze
zawor spustowy worka na noge jest

w pozycji otwartej (rystinek 3]

Jezeli korzystasz z worka Larena do
zbiérki moczu na noge - zamknij zawor
worka przymocowanego do nogi przed
odiaczeniem worka Larena do zbirki
nocnej moczu (rysunek 4).

Aby opréznic worek Larena do

nocnej zbiorki moczu, przesu zawor
suwakowy (T-tap) w drugim kierunku
Kieszen (rysunek 5).

Zawartosc worka oprézni] do toalety
Po opréznieniu starannie zamknij
worek (rysunek 6).

Utylizacia

1. Zuiyty worekwyrzuc wrazz normalnymi
odpadami z gospodarstw domowych -
nie nalezy wrzucac go do toalety.

Ostrzezenia

1. Worek Larena do zbiérki nocnej moczu
przeznaczony jest do jednorazowego
uzytkui nie powinien by¢ ponownie
wykorzystany. Ponowne uzycie wyrobu
moze skutkowac zaistnieniem dziafar
niepozadanych, ktére w sposob
negatywny mogawplynac na jego
funkcjonowanie lub na zdrowie pacjenta

2. Przechowywac wmiejscu suchym
w temperaturze pokojowej. Chronic
przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

3. Unikac naciskania w przypadku
wypetnionego worka.
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