Polski

Instrukcja obstugi
Worek Larena do zbiérki moczu na noge
(350 ml, 500 ml i 750mi)

Zmierz odpowiadajaca Twoim
potrzebom diugosc przewodu
wlotowego.

Przy pomocy nozyczek, utnij przewdd
wlotowy w wybranym miejscu, skracajac
g0 do pozadane] dtugosci (rysunek 1),
Zat6z stozkowa koncowke do
przewodu wlotowego w miejscu jego
skrocenia (rysunek 2). Stozkowa

i dolnej czesciworka (rysunek 4),
anastepnie zapnij je przy Uzyciu rzepu
na ich koricu. Pamigta, aby paski byty
umieszczone strona zawierajaca
warstwe silikonowa w kierunku ciafa.

Opréznianie

wykorzystany. Ponowne uzycie wyrobu
moze skutkowat zaistrieniem dziataf
nicpozadanych, ktdre wsposeh
negatywny moga wplynac najego
funkcjonowanie lubna zdrowie pacjenta
Przechowywac w miejscu suchym

w temperaturze pokojowej. Chroni¢
przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

-

Cortmed

larena

Przed uzyciem koricowka dofaczana est do kazdego Aby opréznic worek Larena do zbiérki Unikac naciskania w przypadku
opakowania z workiem Larena do moczu na noge, przesurh zawdr wypefnionego worka,
Umyj, a nastepnie wysusz rece. zbiérki moczu na noge. dawigniowy (Lever-tap) w dot ﬁ ‘ys
m Wyjmij z opakowania worek Larena do (rysunek 5,
Or e Zbiorki moczu na noge. 2. Zawartos¢ worka opréznij do toalety. / / =
3. Upewnij sie, ze zawor dzwigniowy Podfaczenie 3. Poopréznieniu starannie zamknij &«
(Lever-tap) znajduie sie w pozycji worek, przeciagajac zawdr dzwigniowy
a r-e n a Zamkniete] {rysunek 6) 1. Zdejmij naktadke ochronna ze {Lever-tap) ku gorze (rysunek ). 3 M 7
stozkowego ztacza wiotowego,
2. WI6z stozkowa koncowke przewodu Cortiped, Cartyped,
Regulacja diugosci przewodu wlotowego wlotowego dowylotu cewnika Utylizacja
urologicznego (rysunki 3a i 3b)
Worki Larena do zbiérki moczu na 3. Upewnij sie, ze przewod wiotowy jest 1. Zubytyworekwyrzué wrazz normalnymi
noge posiadaja przewdd wiotowy usytuowany w taki sposob, aby nie byt odpadami zgospodarstw domowych - 1
(dren) zmozliwoscia jego skrocenia do zatamany i byt catkowicie drozny nie nalezy wyrzucac go dooalety. b {El &
indywidualnie dopasowanych potrzeb. dlamoczu.
W celu skrocenia przewodu wiotowegodo 4. Worek zamocuj na udzie lub fydce
pozadane] przez sieble diugoscl, wykonaj korzystajac  dedykowanych do Ostrzezenia
nastepujace kroki: workéw do zbiorki moczu na noge
paskéw mocujacych Larena, W celu 1. Worek do zbiérkimoczuna noge . .
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